УМЕНЬШЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСТВОРИТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА by Zenkevich, Igor G. & Prokofiev, Denis V.
147
Аналитика и контроль.       2016.        Т. 20.        № 2.
Для цитирования: Аналитика и контроль. 2016. Т. 20, № 2. С. 147-153
УДК 543.544.45 DOI: 10.15826/analitika.2016.20.2.005
Уменьшение случайных погрешностей количественного 
хроматографического анализа при использовании 
растворителя в качестве дополнительного стандарта
И.Г. Зенкевич*,   Д.В. Прокофьев
Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация,  198504, 
С-Петербург,  Университетский просп., 26
*Адрес для переписки:  Зенкевич Игорь Георгиевич,  E-mail: izenkevich@mail15.com
Поступила в редакцию 29 марта   2016 г., после исправления – 20 апреля 2016 г.
Основным источником погрешностей количественного хро матографического анализа спосо-
бами внешнего стандарта и стандартной добав ки, основанных на измерении абсолютных площадей 
пиков определяе мых ком понентов, являются трудно учитываемые потери проб при их дозиро ва нии 
в хроматографическую колонку. Для подавления таких погрешностей нами ранее была пред ложена 
модификация указанных способов, предполагающая введение до полнительных стандартов в ана-
лизируемые образцы с целью замены абсо лют ных площадей пиков относительными величина-
ми. Дальнейшее развитие этого подхода показало, что вместо дополнитель но вводимых в образ-
цы стандартов можно использовать содержащиеся в них растворители, что продемонстрировано 
на примере модельных смесей с кон центрациями аналитов 20-30 мг/мл. Количества раствори те-
ля в до зи руемых пробах превышали количества таких целевых компонентов в 30-40 раз, что, тем 
не менее, позволило обеспечить относительные стандарт ные откло не ния относительных площа-
дей пиков на уровне 1-5 % вне зависи мос ти от потерь проб при дозировании. Степень неопре де-
ленности результа тов при замене абсолютных площадей пиков от носительными вели чи нами (отно-
ше ния их относительных стандартных откло не ний) уменьшилась в 4-20 раз. Рассматриваемый 
подход не предусматривает никаких дополнительных операций подготовки проб, а на химическую 
природу растворителей, так же как и других дополнительных стандартов, нет никаких ограничений, 
так как параметры их пиков необходимы только для вычисления относитель ных пло щадей хрома-
тографических сигналов.
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The principal sources of results uncertainties of chromatogra phic quantification methods such as external 
standard and standard addition are non-controlled losses of the samples injected into the chromatographic 
column. To suppress such uncertainties we have proposed the modifications of these methods by applying 
additional standards. It meant replacing the absolute peak areas by their relative values. Further elaboration 
of this approach showed that solvents contained in the samples can be used as additional standards. This 
was illustrated by the analyses of model mixtures with the concentrations of target analytes ca. 20-30 mg/
mL where the relative standard deviations of peak ratios appeared to be about 1-5 % despite the irre pro-
ducibility of the injections. The total uncertainty of the results decreased by 4-20 times. The approach under 
the consideration required no additional procedures of sample preparation, as well as no restrictions on the 
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chemical origins of the solv ents. This was due to the parameters of its peaks being required only for the 
calculation of rela ti ve areas of chromatographic peaks.
Keywords: Chromatography, quantification, external standard, standard addition, application of a 
solvent as an additional standard.
ВВЕДЕНИЕ
Основной проблемой различных способов 
количественного хроматогра фи ческого анализа, в 
том числе внешнего стандарта и стандартной до-
бавки, является значительное уменьшение точно-
сти (правильности и повторяе мо с ти) результатов 
при наличии неконтролируемых потерь проб при 
их до зи ро вании в хроматографические колонки. 
Причина таких потерь чаще всего сос тоит в из-
носе элементов дозирующих устройств (микро-
шпри цев). Обычно ре комендуемое применение 
автоматических доза то ров [1] в та ких условиях 
не может обеспечить необходимую воспроизво-
димость до зи рования, потому что такие дозаторы 
безусловно гарантируют воспроизводимое время 
нахождения шприцев в нагретых зонах испарите-
лей, но не оказывают влияния на потери проб в 
самих шприцах.
Однако, как недавно было показано, существу-
ют такие модификации спо собов ко личественного 
хроматографического анализа, прежде всего вне-
ш не го стан да р та и стандартной добавки, которые 
позволяют не ус т ра нить, а скомпенсировать подоб-
ные эф фек ты [2]. Они предполагают вве де ние в 
об раз цы допол нительных стандартов и замену в 
расчетных фор мулах абсолютных пло щадей пиков 
целевых (определяемых) ком понентов Sx соот вет-
ствующими от носи те льными площадями Sx/Sдоп.ст, 
где  Sдоп.ст ‒ площадь пика дополнительного стандар-
та. Суть предлагаемых мо дификаций на при ме ре 
способа внешнего стандарта можно прокомменти-
ро вать следующим обра зом. Для определения не-
известной кон центрации це ле вого компонента в об-
раз це этим способом необходим анализ раствора 
с из ве ст ной концен трацией этого же соеди нения 
(внешнего стандарта). При ра вен стве до зируе мых 
ко личеств каждого из образцов vx = vст результат 
опре де ле ний следует из простейшей пропор ции:
Cx  =  Cст Sx / Sст   , (1)
где Cx и Cст – концентрации определяемого компо-
нента в двух образцах, Sx и Sст – средние значения 
соответствующих площадей пиков.
При использовании формулы (1) для се рии 
паралле ль ных определений сна чала усредня-
ют площади хроматографических пиков, т.е. 
вычисляют средние значения Sx и Sст, а лишь по­
том их отноше ния Sx / Sст. Случайную состав-
ляющую отно си тельной погреш нос ти ре зу льтата 
опреде ле ний dСх можно оценить по из ве стному 
соотноше нию (2), используя относи тельные стан-
да рт ные отклоне ния (статис тически неза ви си мы) 
площа дей хроматогра фи чес ких пиков, dSx и dSст:
dСх ≈ [dSx2 + dSст2]1/2 . (2)
Величины dSx и dSст в значительной степени 
оп ределяются именно вос про изводи мо с тью до-
зирования проб в хроматограф. Если потери проб 
на этой стадии не удается полностью устранить, 
то их можно скомпенсировать, вводя в об раз цы 
дополнительные стандарты. При этом для упро-
щения вычи с лений и ус транения источников до-
полнительных погреш но с тей желательно обеспе-
чить равенство концентра ций допол нительного 
стандарта в анализиру е мом образце и внешнем 
стан дар те: Сдоп.ст(х) = Сдоп.ст(ст). Выполнение этого ус-
ловия легко достижимо: оно реализуется добав-
кой рав ных количеств (по мас се или по объему) 
дополни тель ного стандарта (или его раствора) к 
рав ным ко личес т вам двух образцов. Тогда основ-
ное расчет ное уравнение модифици ро ван но го спо-
соба внешнего стандарта при Сдоп.ст(х) = Сдоп.ст(ст) при-
обретает сле дую щий вид:
Cx  =  Cст (Sx/Sдоп.ст(х))ср / (Sст/Sдоп.ст(ст))ср    , (3)
где Cx и Cст – концентрации определяемого ком-
понента в двух образцах, Sx, Sст, Sдоп.ст(х) и Sдоп.ст(ст) 
– соответствующие площади пиков, (Sx/Sдоп.ст(х))ср и 
(Sст/Sдоп.ст(ст))ср ‒ средние значения относительных 
площадей пиков.
Наиболее принципиальным отличием соот-
ношений (3) и (1) оказывают ся раз личные после-
довательности выполнения операций усредне-
ния исход ных дан ных и собственно вычислений 
по формулам1. В случае уравнения (3) зна чения 
площадей пиков Sx, Sдоп.ст(х) и их отношения 
Sx/Sдоп.ст(х), так же как и Sст, Sдоп.ст(ст) и их отношения 
Sx/Sдоп.ст(ст), определяют из од них и тех же соответ-
ствующих хроматограмм (то есть они не являются 
статистически незави си мыми), поэтому сначала 
вычисляют отношения (Sx/Sдоп.ст(х)) и (Sст/Sдоп.ст(ст)), 
а только после этого проводят их усреднение 
для полу чения конечных резу ль татов. В результа-
те степень не оп ре де ленности результатов опреде-
лений способом вне ш него стандарта (отно ше ния 
относительных стандартных от кло нений) уме нь -
ша ется в 6-38 раз [2]. Преимущества рассматрива-
емого по д хода обуслов ле ны тем, что в уравнении 
для оценки относительной погре ш но с ти результа-
тов фигурируют не отно сительные стандартные 
откло нения аб солютных пло ща дей пиков, а относи-
1 Формально после сокращения на сомножитель 
Sдоп.ст(x) = Sдоп.ст(ст) формула (3) сводится к формуле 
(1). Однако именно эта операция с формулой (3) 
недопустима, так как сначала нужно вычислить 
отношения Sx/Sдоп.ст(x) и Sст/Sдоп.ст(ст) для исходных 
(не усредненных) данных.
149
Аналитика и контроль.       2016.        Т. 20.        № 2.
тельные стандартные отклоне ния (ко эффициенты 
вари а ции) их отноше ний:
dСх ≈ [d(Sx/Sдоп.ст)2 + d(Sст/Sдоп.ст)2]1/2  . (4)
При использовании модифицированного спо-
соба внешнего стандарта важ но отметить два мо-
мента. Во-первых, заявленное увеличение точности 
не требует специальной ква лификации аналитика и, 
во-вторых, на химическую природу до пол нительного 
стандарта практически нет никаких ограничений, 
так как он необходим только для перевода абсо-
лютных площадей пиков оп ре деляемых компонен-
тов в от носитель ные величины.
Аналогичная модификация была предложена 
и для способа стандартной добавки [2]. Его базо вый 
вариант предполагает анализ исходного об разца и 
образца с добавленным к нему известным количе-
ством определяе мо го ком по нента (Мдоб):
Мx = Мдоб Sx / [Sx+доб – Sx] = Мдоб / [Sx+доб/Sx – 1] , (5)
где Мх и Мдоб – массы определяемого компонен-
та в образце и его стандарт ной до бавки, Sx и Sx+доб 
– площади пиков компонента до и после добавки; 
зна че ния площадей пиков усредняют до вычисле-
ний по этой формуле. 
Для оценки случайной составляющей отно-
сительной по гре ш ности этого способа используют 
формулу (6) [2, 3]:
dМх ≈ [Sx+доб / (Sx+доб – Sx)] ⋅ [dSx2 + dSх+доб2]1/2  . (6)
В модифицированном варианте способа аб со-
лютные вели чины Sx и Sx+доб заменяют отношениями 
(Sx/Sдоп.ст) и (Sx+доб/Sдоп.ст), а усреднение ре зу ль татов 
про водят после вычисления этих отношений [2]. 
При всех преимуществах рассматриваемой 
модификации способов коли чест венного анализа, 
существует еще один весьма привлекательный на 
прак тике способ ее реализации. Как ни уди вительно, 
но можно обойтись без вве дения дополнительных 
компонен тов в анализируемые образцы и соот ветст-
ву ю щие им растворы внешних стандартов. В каче-
стве дополнительного стан дарта можно ис-
пользовать раст во ритель, несмотря на то, что 
его со держание в образцах, как правило, суще ст-
вен но превышает содержание ха рактеризуемых 
компонентов (Сраств >> Сх). Та кой прием требует не-
скольких специальных комментариев.
Концентрации определяемых компонен-
тов в изучемых образцах и соот вет ст вующих им 
растворах внешних стандартов (условно обо-
значены цифрой 1) , а также до (2)  и после (3) 
стан да р тной добавки, несколько отличаются, 
Сраств(1) >> Сх, Сраств(2) >> Сст, Сраств(3) >> Сх+доб. Сле-
довательно, несколько отличаются и концентра-
ции раствори те ля, поскольку Сраств (%) = (100 – Сх). 
Однако поскольку во всех случаях зна че ния 
Сраств значительно пре выша ют величины Сх, Сст и 
Сх+доб, то относитель но не большими различиями 
меж ду Сраств(1) ≥ Сраств(2) ≥ Сраств(3) можно пре не б речь. 
Во-вторых, в зависимости от используемых 
колонок, дозируемых коли честв проб и температур-
ных режимов хроматографического анализа следу-
ет если не учесть, то хотя бы обсудить возможность 
массовой перегрузки колонки и/или детектора. Если 
для разделения используют капиллярные ко лон ки, 
то по низкоки пящим раство ри те лям как основным 
компонентам проб они практически всегда оказы-
ваются перегруженными. Это проявляется в зна-
чительном уширении их пиков и асимметрии (по-
явлении «хвостов») [4]. Однако эти эффекты чаще 
всего не связаны с перегрузкой ионизационно-пла-
менного детектора (ПИД) и, сле дова тель но, с иска-
жением площадей таких деформированных пиков. 
Пере гру з ка детектора мо жет наблюдаться только 
при использовании насадочных коло нок и/или при 
чре з мерно высоких темпе ра турах разделения, ког-
да пики становятся слишком «узкими». Именно раз-
мы вание хромато гра фических пиков обеспечивает 
при ем лемую точность ре ги страции их пло щадей с 
использованием большин ства современных анало-
го-цифровых пре об разователей аналитических 
сигна лов (программно-аппа ра т ные комплексы Mul-
tiChrom, UniChrom, ChromTech и другие).
Ближайшим аналогом рассматриваемой мо-
дификации способов количе ст вен ного анализа яв-
ляется подход, разрабатываемый С.В. Черепицей 
(Минск, Беларусь). При определении примесей в 
этиловом спирте и алко го ль ной про ду кции методом 
внутреннего стандарта в качестве такого стандар-
та предложено использовать основной компонент – 
этанол [5-9]. Однако су ще ст ве н ным от ли чием этого 
варианта от рассматриваемого нами представ ля ется 
то, что ме тод внут реннего стандарта предполагает 
пред ва ри тельное оп ре де ле ние гра дуи ро воч ных ко-
эффициентов примесей относи тель но стандар та, 
а в на шем слу чае это не требуется. В этом состоит 
принципиальное отли чие вну т реннего и допол-
нительного стандартов
Небезынтересно заметить, что основные поло-
жения рассматриваемого подхода (выбор основных 
компонентов матриц в качестве стандартов) хоро-
шо извес тны и их применяют в различных анали-
тических ме тодах, в частнос ти, атомно-эмисси он-
ной спектроскопии [10-12]. Однако по имеющимся 
у ав то ров сведениям в хроматографии та кой при-
ем до настоящего времени не ис пользовали. При-
чины подобного «пренебрежения» до конца не 
ясны, но си ту ация в целом, безусловно, заслужи-
вает пересмотра.
Настоя щая работа посвящена рассмотрению 
ранее не обсуждавшихся воз можностей количест-
вен ного хроматографического анализа модифициро-
ван ными способами внешнего стандарта и стан-
дартной добавки при исполь зо вании растворителя 
в качестве дополнительного стандарта. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ
Приготовление модельных образцов. В 
качестве модельных образцов использовали рас-
творы двух компонентов в 2-пропаноле. Один из 
них счита ли определяе мым веществом, а второй 
– дополни тель ным стандар том. Пер вый из образ-
цов условно рассматривали как анализируемый, а 
второй – как  стандартный либо полученный из пер-
вого в результате добавки оп ре деляе мо го компо-
нента. Растворы хлорбензола (определяемый ком-
понент, 50 и 100 мкл) и 1,2,4-триме тил бензола («ч.», 
для хроматографии, дополнитель ный стан дарт, 
50 мкл) в 2 мл 2-пропанола (Вектон, Санкт-Петер-
бург) готови ли по объ ему (образец № 1). Обра зец 
№ 2 состоял из изопентило во го спирта (опреде ля -
емый компонент, 50 и 100 мкл) и 1-гексанола («ч.», 
дополни тель ный стан дарт, 50 мкл) в таком же объ-
еме 2-пропанола. Кон центрации всех ана ли тов и 
стандар тов пересчитывали в мас со-объ ем ные еди-
ницы (мг/мл) с уче том их плотнос тей при комнатной 
тем пературе. Для дозирования опре де ляемых ком -
понентов и стан дартов использовали шприц МШ-50, 
раство ри теля – ме ди цинский шпри ц объемом 2 мл.
Условия хроматографического анали-
за. Хроматографический анализ образцов про-
водили на хромато графе Кристалл 5000.2 с ПИД 
с использо ва нием ко лон ки со стандартной непо-
лярной полидиметилсилоксановой непод вижной 
фазой BPX-1 длиной 10 м, внутренним диаметром 
0.53 мм, толщина пленки непод ви жной фазы 2.65 
мкм. Режим анализа: изотерма 120 °С, газ-но ситель 
азот, объемная скорость 4.5 мл/мин (линейная ско-
рость 44.2 см/с), де ление потока при дозировании 
проб 5.0 : 1, темпе ратура испари те ля 150 °С, темпе-
ратура детектора 200 °С. При моделировании низ-
кой вос производимос ти дозирования использовали 
сильно изношенный микро шприц МШ-1 (АО «Цвет», 
г. Дзержинск), активно эксплуатировавшийся в те-
чение приблизи те льно года при выполнении сту-
ден ческих прак ти ческих работ по хроматогра фии в 
Ресурсном образова тель ном центре «Хи мия» при 
Институте химии СПбГУ. Для моделирования «но р -
ма льной» вос производи мости выбрали не исполь-
зовавшийся ранее мик ро шпри ц «Газохром-101»2. 
Объем дозируемых проб 0.5 мкл, чи с ло па ра лле-
ль ных определений при низ кой воспроизводи мо с-
ти дозирования сос та в ля ло не менее 20, при «нор-
маль ной» – не менее пяти.
Статистическую обработку данных проводили 
с использованием програ м много обеспечения Ori-
gin (версии 4.1 и 8.1) и Excel (Microsoft Office 2010). 
2 По аналогии со статьей [2] авторы считают 
необходимым специально отметить, что 
моделирование низкой и «нормальной» 
вос¬про¬из¬водимости в настоящей работе 
никак не связано с торговыми марками использо-
ван¬ных микрошприцев, а обусловлено только 
сроками и условиями их предшествующей 
эксплуатации.
РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ
Для характеристики степени невоспроизво-
димости площадей пиков, об условленной не кон-
тролируемыми потерями анализируемых проб при 
их до зировании в хро мато графическую колонку, це-
лесообразно упомянуть ранее опубликованные дан-
ные (см. табл. 1 из статьи [2]). Это зна чения пло ща-
дей пи ков целевых компонентов, полученные для 
проб, последовательно дози ру е мых с использо ва-
нием недостаточно герметичного (раз дел таблицы 
«низ кая вос про из води мо сть») и ранее не исполь-
зовавшегося шприцев («нор маль ная воспроиз во-
димость»)2. Несмотря на наглядность, представле-
ние та кой инфор ма ции достаточно «громоздко» и 
малоинформативно, так что в на стоящей ра боте 
аналогичные данные опущены. Для более нагляд-
ной характеристики раз б ро са было ре комендовано 
использование гистограмм [2], но это требует па-
рал лель но го до зирования не менее 20 проб.
Суть предлагаемого подхода настолько проста, 
что обсуждение резуль та тов оказывается весьма 
кратким. В табл. 1 настоящей статьи сопоставлены 
относительные стандартные отклонения непо сред-
ственно измеряемых пло ща дей пиков двух модель-
ных компонентов [хлор бензол (I) и изопентиловый 
спирт (II)] в сравнении с от но сительными стандарт-
ными отклонениями отно шений площадей пиков этих 
же компонентов к площа дям пиков 2-про па нола (рас-
творитель). Наиболее по казательной представля-
ется часть таблицы, от но сящаяся к низкой воспро-
из во димости дозирования, когда относительные 
по г решности измерения пло щадей целевых ком-
понентов варьируют в диапа зоне 8-50 %, а раство-
рителя 9-53 %. В то же время вариации отношений 
(Sx/Sраств) соответствуют диапа зо ну всего 1.6-5.4 %, 
что эквивалентно умень ше нию относительных ста-
н да р тных отклоне ний в 5-20 раз (!). Поскольку «но-
р мальная» вос произво ди мо сть до зирова ния изна-
чально составляла 3-4 % отн., то снижение степени 
не оп ределен нос ти результатов в этом случае за-
кономерно становится менее значи тель ным, но все-
та ки приблизительно рав но четырем (правая часть 
таб ли цы). В целом же полученные оценки воз мож-
нос ти снижения случайной со ставляющей погреш-
нос тей результатов при ис пользовании растворителя 
в качестве дополнитель но го стандарта полнос тью 
соответствуют оценкам, по лученным при введе нии 
в образцы дополни тель но го компонента, которые 
рас смот ре ны в публикации [2, (табл. 2)]. Для упро-
щения их сравнения струк ту ры со от ветствующих 
таб лиц сохранены иден ти ч ными.
В табл. 2 приведены результаты количествен-
ного определения хлор бен зола (I) и изопентилового 
спирта (II) в модельных образцах с концентра циями 
19-26 мг/мл способами внешнего стандарта и стан-
дартной добавки в их «традици он ных» вариантах 
и при ис пользовании растворителя (2-пропа нол) в 
качестве дополнительного стандар та. Содержа-
ние растворителя в до зи руе мых пробах превы-
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шает количества целевых компонентов в ~30-40 
раз, следо вательно, от но шения площадей их пи-
ков имеют приблизительно такой же по рядок. Тем 
не ме нее, все без исключения результаты (полу-
ченные как спо со бами внешнего ста н дарта, так и 
стандартной добавки) хорошо совпада ют с задан-
ными кон цен трациям аналитов; их абсолютные 
стандартные от к ло не ния составляют ± (0.3 ÷ 1.4) 
Таблица 1
Сравнение абсолютных и относительных стандартных отклонений непосредственно измеряемых пло ща-
дей пиков хлорбен зола (I) и изопентилового спирта (II) в моде льных образцах и их отношений к площа-
дям пи ков 2-пропанола (растворитель) в условиях раз личной воспро из водимости дозирова ния проб (ме-
тод внеш него стандарта) 
Table 1
Comparison of absolute and relative standard deviations of directly measured peak areas of chlorobenzene (I) and 
isopentanol (II), and their ratios to peak areas of 2-propanol (solvent) at different reproducibility of sample injection 
(method of external standard) 
Воспроизводимость
дозирования
Низкая «Нормальная»
Образец Анализируемый Условно стандартный
Анализиру-
е мый
Условно 
стандарт-
ный
Определяемый компонент 
→ Характеристика масси-
ва данных ↓
(I) (II) (I) (II) (II) (II)
 Sраств ± s(Sраств)·10-5 3.4 ± 1.7 7.8 ± 0.6 5.3 ± 1.6 5.2 ± 2.0 8.2 ± 0.2 7.8 ± 0.3
d1 = d(Sx), % 53 8.8 32 40 3.5 4.2
d(Sраств), % 50 8.4 31 39 2.8 3.5
d2 = d(Sx / Sраств), % 5.4 1.9 1.6 4.6 0.9 1.1
(Sx / Sраств) ± s(Sx / Sраств) 17.5 ± 0.9 22.6 ± 0.4 8.4 ± 0.1 11.5 ± 0.5 21.8 ± 0.2 11.0 ± 0.1
Отношение относитель-
ных стандартных отклоне-
ний, (d1 / d2)  (мера умень-
шения степени неопреде-
лен ности результатов)
9.8 4.6 20 8.7 3.9 3.8
Таблица 2
Сравнение результатов количественного определения хлорбензо ла (I) и изопентилового спирта (II) [Cx ± 
s(Cx)] в модель ных образцах методами внешнего стандарта и стан дартной добавки «тра диционным» спо-
собом (без допол ни тельного стандарта) и при ис по ль зовании 2-пропанола (раст во ритель) в качестве до-
полнительного стан дар та в условиях различной воспро из водимости дозиро ва ния. Жирным шрифтом на-
браны корректные ре зу ль таты определений
Table 2
Comparison of the results of  chlorobenzene (I) and isopentanol (II) [Cx ± s(Cx)] quantification in model samples by 
methods of external standard and standard addition in the “traditional” mode (without additional standard) and with 
the use of 2-propanol (solvent) as additional standard at different reproducibility of sample injection. Acceptable 
results of quantification are shown in bold 
Воспроизводи-
мость дозирова-
ния
Заданная 
концентра ция, 
мг/мл
Метод внешнего стандарта,  
Cx ± s(Cx), мг/мл
Метод стандартной добавки,  
Cx ± s(Cx), мг/мл
Без допол-
нительного 
стандарта
Растворитель 
в качестве до-
полнительного 
стандарта
Без допол-
нительного
стандарта
Растворитель 
в качестве до-
полнительного 
стандарта
Низкая
26.4 (I) 16.0 ± 9.9 25.4 ± 1.4 11 ± 10 24.4 ± 2.5
19.3 (II) 28 ± 12 18.9 ± 0.9 56 ± 94 18.5 ± 1.7
«Нормальная» 19.3 (II) 19.8 ±1.1 18.9 ± 0.3 20.4 ± 2.4 18.6 ± 0.6
152
Аналитика и контроль.       2016.        Т. 20.        № 2.
мг/мл для способа внешнего стандарта и за коно-
мерно несколько больше [± (0.6 ÷ 2.5) мг/мл] для 
метода стандартной до бав ки. Это полностью соот-
ветствует результатам работы [2, табл. 3] при ис по-
ль зо ва нии дополнительного стандарта, вводимого 
в образ цы в количест вах, срав ни мых с содержани-
ем определяемых компонентов.
Небезынтересно заметить, что в рассматрива-
емом подходе нет никаких ограничений на выбор в 
качестве дополнительных стан дар тов любых компо-
нентов анализи ру е мых об разцов, регист ри руемых 
в виде индивидуальных пи ков, в том чис ле приме-
сей, а также неидентифицированных соединений.
Таким образом, главным выводом работы оказы-
вается следующее за клю чение: при низкой воспроиз-
во димости до зи рования проб ко ли чествен ный ана-
лиз любыми способами за исключением, возможно, 
внутренне го стан да рта, закономерно при водит к 
неприемлемым результатам. Уменьше ние их по-
грешностей может быть достигнуто модификаци-
ей способов вне ш не го ста н дарта и стандартной до-
бавки, а именно использованием до полни те ль ных 
ста ндартов. При этом важ но, что в качестве таких 
стандартов можно при ме нять не ис ку сственно вво-
димые в анализируемые образцы компоненты, а при -
сутствую щие в них растворители. При последующей 
обработке результа тов все пло щади пиков целевых 
компонентов заменяют отношениями площа дей пи-
ков целевых компонентов и растворителей. Как и в 
работе [2] следует от ме тить, что дополнительным 
пре имущест вом охарактеризованного вариан та ока -
зы вается возможность суще ст ве н ного умень шения 
количества паралле ль ных опреде лений.
Рассматриваемый подход настолько прост 
в реализации, а его преиму ще ства в снижении по-
грешностей количественного хроматографического 
ана лиза столь существенны, что его целесообраз-
но рекомендовать в ка честве рутинного приема 
при обработке и представлении результатов, по-
лу чаемых методами внешнего стандарта и стан-
дартной добавки.
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